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(Si riporta di seguito un regolamento di massima a titolo puramente esemplificativo da riadattare, 
con revisioni ed eventuali aggiunte, in funzione delle esigenze specifiche del laboratorio) 

Regolamento di utilizzo delle strumentazioni scientifiche del laboratorio 

1. Accesso e modalità di utilizzo delle attrezzature 
L’accesso e l’uso delle attrezzature del laboratorio ha luogo previo contatto con il responsabile del 
laboratorio o suo delegato il quale rilascia un’autorizzazione all’utilizzo delle apparecchiature 
basata sul livello di competenza e addestramento dell’utente. I livelli di accesso previsti sono: 

a) Self-service: gli utenti autorizzati possono utilizzare autonomamente le attrezzature. 
Eventuali collaboratori e utenti in formazione possono accedere a questa modalità 
esclusivamente sotto la diretta responsabilità dell’utente autorizzato. 

L’accesso al laboratorio è consentito durante l’orario di apertura della struttura ospitante. 
L’accesso al di fuori di tale orario può essere autorizzato solo in conformità alle disposizioni della 
struttura relative all’uso degli spazi e nel rispetto delle normative vigenti in materia di salute, 
igiene e sicurezza sul lavoro. 

2. Obblighi degli utenti 
Gli utenti sono tenuti a: 

• Utilizzare le attrezzature in conformità alle procedure operative e alle norme di sicurezza. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o danni riscontrati sugli 

strumenti. 

 

3. Sanzioni per il mancato rispetto del regolamento 
Il mancato rispetto delle regole previste dal presente regolamento può comportare la sospensione 
o la revoca dell’accesso alle attrezzature, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o 
legali, ove previsto dalle normative vigenti. 

 
 

 
 
 

Norme di sicurezza per l’accesso e l’utilizzo delle attrezzature scientifiche 

1. Manuali d’uso e procedure operative 
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Tutte le attrezzature sono corredate di un manuale d’uso e di procedure operative standard, 
contenenti le corrette modalità di utilizzo, i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
necessari, nonché le azioni da compiere in caso di emergenza. 
 
2. Accettazione delle procedure operative 
Prima di accedere a un’attrezzatura del laboratorio nelle modalità “self-service” o “service con 
assistenza tecnica”, gli utenti devono sottoscrivere l’accettazione del manuale d’uso e delle 
procedure operative standard. 
 
3. Ordine e pulizia 
Gli utenti sono tenuti a lasciare le attrezzature, gli arredi e i locali dei laboratori di ricerca in 
condizioni di pulizia e ordine, secondo quanto prescritto dai manuali d’uso e dalle procedure 
operative standard. 

4. Responsabilità per danni e uso improprio 
Gli utenti sono responsabili di eventuali danni derivanti dall’utilizzo non conforme delle 
attrezzature del laboratorio in violazione delle procedure operative standard, dei manuali d’uso o 
delle modalità concordate in fase di prenotazione. 

5. Dispositivi di protezione individuale 
Il laboratorio fornisce agli utenti i dispositivi di protezione individuale necessari per garantire un 
utilizzo sicuro delle attrezzature e un accesso protetto al laboratorio di ricerca. 

6. Valutazione dei rischi specifici 
Le procedure operative che si discostano da quelle standard per ragioni quali, a titolo 
esemplificativo, modifiche strutturali alle attrezzature e uso di sostanze chimiche o materiali 
biologici pericolosi, sono sottoposte alla valutazione del personale competente per la sicurezza, 
prima dell’eventuale approvazione. 

 
 

 
 
 


