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Regolamento del laboratorio

Misure di Sicurezza

L'utilizzo del laboratorio & consentito esclusivamente a quanti presenti sugli elenchi affissi nel laboratorio.

Gli studenti tesandi e gli specializzandi possono accedere ai laboratori esclusivamente supervisionati dal personale autorizzato e
dopo aver ricevuto dal personale autorizzato istruzioni sulle procedure di sicurezza e di utilizzo degli strumenti e degli ambienti.

| responsabili di progetto, prima di avviare gli esperimenti, devono inviare al Responsabile del Laboratorio il google form compilato
indicando il titolo del progetto, il laboratorio, le strumentazioni e le persone coinvolte nel progetto. Il responsabile di progetto
dovra dichiarare di aver fornito istruzioni sulle procedure di sicurezza e di utilizzo degli strumenti e degli ambienti al personale
coinvolto nel progetto.

Gli esperimenti devono essere prenotati sul calendario google calendar identificando data, orario, laboratorio, strumentazione e
responsabile del progetto. In caso di disdetta dell’esperimento, questo va prontamente rimosso dal calendar.

Eventuali malfunzionamenti degli strumenti devono essere tempestivamente segnalati al Responsabile corredati di
documentazione fotografica dell’apparecchio interessato e data/orario del riscontro.

| coil non vanno disconnessi dagli stimolatori se non per casi di estrema necessita. | cavi di connessione degli stimolatori Bistim non
vanno mai disconnessi.

Tutta la strumentazione elettronica ed i PC vanno spenti al termine degli esperimenti.

Chiunque esca dai laboratori & tenuto a verificare che la porta sulle scale antincendio sia chiusa e che tutte le porte interne dei
laboratori e la porta esterna siano chiuse a chiave.

Misure di comportamento per una buona convivenza e il buon funzionamento degli spazi comuni

Chiunque acceda ai laboratori e tenuto a lasciarli in ordine.

E’ fatto divieto utilizzare gli strumenti al di fuori degli spazi del laboratorio. In caso di necessita, solo per i sistemi
wireless, tale evenienza deve essere preventivamente comunicata al Responsabile indicando la data, il luogo e I'orario
di utilizzo.

Gli elettrodi di superficie devono essere adeguatamente riposti cosi come i marcatori di cinematica e di
neuronavigazione. La cuffia EEG deve essere accuratamente lavata con lo spazzolino e con la sola acqua e posta ad
asciugare sul lavello al termine degli esperimenti. Ogni traccia di pasta EEG deve essere rimossa dagli strumenti al
termine degli esperimenti. | beni di consumo vanno riposti e non devono essere lasciati sfusi nel laboratorio.

Il mancato rispetto delle suddette regole comportera la sospensione della autorizzazione all’accesso.
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